
DRITM Cannabinoid Test Kiti
   İn Vitro Diyagnostik Kullanım İçin 

Rx Only

   10014665 (3 x 18 mL)
	  0185 (100 mL Kit)
	  0186 (500 mL Kit)

Kullanım Amacı
DRITM Cannabinoid Test Kiti, insan idrarında kanabinoidlerin (THC) niteliksel ve yarı niceliksel belirlenmesinde  
kullanılmak içindir. 

Bu test kiti yalnızca preliminer bir analitik test sonucu vermektedir. Onaylanmış bir analitik sonuç elde 
etmek amacıyla daha spesifik bir alternatif kimyasal yöntem kullanılmalıdır. Tercih edilen onay yöntemi gaz 
kromatografisi/kütle spektrometrisidir (GC/MS).1,2 Özellikle preliminer pozitif sonuçlar kullanıldığında, tüm 
madde kötüye kullanım test sonuçları için klinik değerlendirme yapılmalı ve profesyonel yargıya varılmalıdır.

Test Özeti ve Açıklaması
YALNIZCA LABORATUVAR KULLANIMI İÇİN

Halüsinojen ve diğer biyolojik etkiler oluşturan marihuana ve/veya haşiş içerisindeki temel aktif ajanın 
∆9-tetrahidrokanabinol (∆9-THC) olduğu genel kabul görmektedir. ∆9-THC hızlı bir şekilde abzorbe edilir ve inhalasyon 
veya gastrointestinal yoldan neredeyse tamamen metabolize edilir. ∆9-THC’nin ana metabolitleri (yani 11-nor-∆9-THC-
9-karboksilik asit), maruz kalındıktan sonraki saatlerde plazma, gaita ve idrar içerisinde tespit edilebilir duruma gelir.3 
Marihuana dumanının pasif inhalasyonu, idrardaki THC konsantrasyonunun 10-40 ng/mL’ye kadar yükselmesine 
neden olabilir.4,5 Kronik kullanıcılarda, yağlı dokulardaki THC birikimi atılabildiğinden daha hızlı gerçekleşebilir. Bu da 
kronik kullanıcılar için idrarda tespit sürelerinin seyrek kullananlara göre daha uzun olmasına yol açabilir.

DRI THC Test Kiti, kullanıma hazır sıvı reaktifler kullanan homojen bir enzim immün testidir.6 Test kiti, ürede ∆9-THC’nin 
ana metabolitini tespit edebilen spesifik monoklonal antikor kullanır. Test, sabit bir spesifik antikor bağlama bölgesi 
miktarı için, glikoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PDH) enzimiyle işaretlenen bir ilaçla idrar numunesinden elde edilen 
ilaç arasındaki rekabete dayanır. Numuneden elde edilen ilacın yokluğunda, spesifik antikor G6PDH ile işaretlenen 
ilaca bağlanır ve böylece enzim aktivitesi inhibe edilir. Bu fenomen, idrardaki ilaç konsantrasyonu ile enzim aktivitesi 
arasında doğrudan bir ilişki yaratır. G6PDH aktivitesi nikotinamid adenin dinükleotidi (NAD), NADH’ye dönüştürme 
becerisi ölçülerek spektrofotometrik olarak 340 nm’de belirlenir.

Reaktifler
Antikor/Substrat Reaktifi. 
Koruyucu madde olarak sodyum azit içeren Tris tamponu içerisinde fare monoklonal anti-∆9-THC antikorları, glikoz-
6-fosfat (G6P), ve nikotinamid adenin dinükleotid (NAD) içerir.
Enzim Eşlenik Reaktifi. 
Koruyucu madde olarak sodyum azit içeren Tris tamponu içerisinde glikoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PDH) ile 
işaretlenmiş ∆9-THC içerir.

Gereken Ek Malzemeler (ayrı olarak satılır):

	 Kit Açıklaması
1664			   DRI Negatif Kalibratör, 10 mL
1388			   DRI Negatif Kalibratör, 25 mL
0235	  		  DRI THC 20 ng/mL Kalibratör, 5 mL
1397	  		  DRI THC 20 ng/mL Kalibratör, 25 mL
0042	  		  DRI THC 50 ng/mL Kalibratör, 5 mL
1398	  		  DRI THC 50 ng/mL Kalibratör, 25 mL
0044	  		  DRI THC 100 ng/mL Kalibratör, 5 mL
1399	  		  DRI THC 100 ng/mL Kalibratör, 25 mL
0206	  		  DRI THC 200 ng/mL Kalibratör, 5 mL
1400	  		  DRI THC 200 ng/mL Kalibratör, 25 mL

 Önlemler ve Uyarılar
TEHLİKE	 1.	 Bu test sadece in vitro diyagnostik kullanım içindir. Yutma durumunda reaktifler zararlıdır.
	 2.	� Test kiti bileşenleri; ≤%0,09 sodyum azit, ≤%0,2 bovin serum albümini (BSA) ve ≤%0,5 İlaca özgü 

antikor (Fare) içerir. Deri ve mukoza tabakasıyla temasından kaçının. Etkilenen bölgeleri bol miktarda 
suyla yıkayın. Göze kaçtığında veya yutma durumunda derhal tıbbi destek alın. Sodyum azit kurşun 
veya bakır tesisatla reaksiyona girerek potansiyel patlayıcı metal azitler oluşturabilir. Bu gibi reaktifleri 
imha ederken, azit birikimini engellemek için her zaman bol miktarda suyla yıkayın. Açıkta olan metal 
yüzeyleri %10 sodyum hidroksitle temizleyin.

	 3.	 Son kullanma tarihlerinden sonra reaktifleri kullanmayın. 

H317 - Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.
H334 - Solunması durumunda alerji veya astım semptomlarına veya nefes alma güçlüğüne neden olabilir.

Buğu veya buhar solumaktan kaçının. Kontamine olan çalışma giysisi işyerinin dışına çıkmamalıdır. Koruyucu eldivenler/
koruyucu gözlük/yüz koruyucu takın. Yetersiz havalandırma olması durumunda solunum koruması takın. Cilde temas etmesi 
halinde: Bol sabun ve suyla yıkayın. SOLUNMUŞSA: Maruz kalan nefes almada zorluk çekiyorsa temiz havaya çıkarın ve nefes 
alması için rahat bir konumda tutun. Ciltte tahriş veya döküntü oluşursa: Tıbbi yardım/destek alın. Solunum semptomları 
yaşanıyorsa: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. Yeniden kullanmadan önce kontamine olan giysileri yıkayın. 
İçindekileri/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uygun bir yere atın.

Reaktif Hazırlama ve Saklama
Reaktifler kullanıma hazırdır. Reaktif hazırlamaya gerek yoktur. Tüm test kiti bileşenleri 2-8 °C’de düzgün saklandığında 
kutunun üzerindeki etikette belirtilen son kullanma tarihine kadar stabildir.

Örnek Toplama ve İşleme
İdrar örneklerini plastik veya cam kaplarda toplayın.

Oda sıcaklığında tutulan ve laboratuvara getirildikten sonraki 7 gün7 içinde başlangıç testi yapılmayan örnekler, 
güvenli bir soğutma ünitesinde 4 haftaya kadar 2 ila 8°C sıcaklıkta saklanabilir.8 Analiz öncesinde daha uzun süre 
saklanmaları veya analiz sonrasında numunelerin tutulması gerekirse idrar örnekleri -20°C’de saklanabilir.8, 9

Zorunlu SAMHSA yönergelerine tabi olan laboratuvarlar, SAMHSA’nın “Kısa Süreli Soğuk Saklama” ve “Uzun Süreli 
Saklama” gerekliliklerini referans almalıdır.10

pH aralığı 3 ila 11 olan numuneler, bu test kiti ile test edilmeye uygundur.

Numune bütünlüğünü korumak için köpüklemeyi endüklemeyin ve tekrarlayan dondurma ve çözme işlemlerinden 
kaçının. Pipetle alınmış numunelerin iri kalıntılardan arındırılmasına çalışılmalıdır. Analizden önce çok yüksek türbiditeli 
örneklerin santrifüje sokulması önerilir. Dondurulan numunelerin analizden önce buzu çözdürülerek karışmaları 
sağlanmalıdır. İdrar numunesinin saflığının bozulması hatalı test sonuçlarına neden olabilir. Numune saflığının 
bozulduğundan şüphelenilirse başka bir numune alın ve her iki örneği de test edilmek üzere laboratuvara gönderin.

Tüm idrar örneklerine potansiyel olarak enfeksiyöz olduğunu kabul ederek muamele edin.

Test Prosedürü
Sabit bir sıcaklık sağlayan, numuneleri pipetleyen, reaktifleri karıştıran ve enzimatik oranları 340 nm’de ölçen ve tepkime 
zamanlamasını doğru bir şekilde sağlayan analizörler bu test kitini çalıştırmak için kullanılabilir. 

Testi uygulamadan önce kimyasal parametreler için her analizörün kendine özel uygulama talimatlarına başvurun.

Kalite Kontrol ve Kalibrasyon
İyi laboratuvar uygulamaları, uygun test kiti performansı sağlamak için kontrol örnekleri kullanımını önermektedir. 
Kalibrasyonu doğrulamak için hassasiyet kalibratörüne yakın kontroller kullanın. Kontrol sonuçları belirlenen sabit 
aralıklar dahilinde olmalıdır. Sonuçların sabitlenen aralıklar dışında kalması durumunda test sonuçları geçersizdir. 
Tüm kalite kontrol koşulları yerel, eyalet ve/veya federal yönetmeliklere ve akreditasyon koşullarına uygun olarak 
gerçekleştirilmelidir.

Niteliksel analiz
Numunelerin niteliksel analizi için, hassasiyet seviyesi olarak 20 ng/mL veya 50 ng/mL veya 100 ng/mL 11-nor-∆9-
THC-9-karboksilik asit kalibratörleri kullanın. “Pozitif “ numuneleri “negatif” numunelerden ayırt etmek için DRI THC 
Kalibratörler hassasiyet referansı olarak kullanılır.

Yarı niceliksel analiz
Yarı niceliksel analiz için tüm kalibratörleri kullanın.

Sonuçlar ve Beklenen Değerler
Niteliksel sonuçlar
absorbans değişim (∆A) değeri, seçilen hassasiyet kalibratörü ile elde edilen değere eşit veya bu değerden büyük olan 
bir numune pozitif olarak değerlendirilir. absorbans değişim (∆A) değeri, seçilen hassasiyet kalibratörü ile elde edilen 
değerden küçük olan bir numune negatif olarak değerlendirilir. 

Yarı niceliksel sonuçlar
Numunelerdeki madde konsantrasyonunun kaba bir tahmini, tüm kalibratörlerle bir ölçüm eğrisi çalıştırarak ve ölçüm 
eğrisindeki numuneleri nicelikselleştirerek elde edilebilir. 

Kısıtlamalar
1.	 Bu testten alınan pozitif bir sonuç, yalnızca THC metabolitlerinin varlığını belirtir; fizyolojik ve psikolojik 

etkilerin kapsamı ile orantılı değildir.
2.	 Bu test kiti ile elde edilen pozitif sonuç GC veya GC/MS gibi bir diğer immünolojik olmayan yöntem ile 

onaylanmalıdır.
3. 	 Test sadece insan idrarı ile kullanım için tasarlanmıştır.
4.	 Yukarıda belirtilmeyen diğer maddelerin ve/veya faktörlerin (örn. tekniğe veya prosedüre bağlı hatalar) testi 

etkilemesi ve hatalı sonuçlara neden olması mümkündür.



Genel Performans Özellikleri
Hitachi 717 analizörü üzerinde elde edilen tipik performans veri sonuçları aşağıda gösterilmiştir.7 Laboratuvarınızda 
elde edilen sonuçlar bu verilerden farklı olabilir. 

Hassasiyet
Negatif, 20 ng/ml, 50 ng/ml, 100 ng/ml ve 200 ng/ml kalibratörleri Hitachi 717 analizörü ile test edilmiştir. Aşağıdaki 
sonuçlar elde edilmiştir:

Konsantrasyon (ng/ml 11-∆9-THC-COOH)

Çalışma İçi Negatif 20 50 100 200

Ortalama 233 246 268 308 382

KV %'si 0,8 0,8 1,1 1,6 1,0

n 12 12 12 12 12

Çalışmalar 
Arası Negatif 20 50 100 200

Ortalama 232 243 264 308 377

KV %'si 0,7 1,2 1,5 1,7 1,3

n 12 12 12 12 12

Duyarlılık
Negatif idrar kalibratöründen %95 güvenle ayırt edilebilen en düşük THC analiti konsantrasyonu olarak tanımlanan 
duyarlılık, 10 ng/mL’dir.

Doğruluk
Beş yüz doksan iki klinik idrar örneği toplanarak bu test kiti, ticari EIA test kiti ve bir GC/MS tekniği ile kanabinoid 
için test edilmiştir. GC/MS için 15 ng/mL hassasiyet kullanılmıştır. 50 ng/mL hassasiyet kalibratörü kullanıldığında 
DRI Cannabinoid Test Kiti, GC/MS tekniği ile %100 korelasyon göstermiştir. Altı GC/MS pozitif numune, 100 ng/mL 
hassasiyet kalibratörü kullanıldığında test kiti tarafından negatif sınırında nicelendirilmiştir. Ayrıca, test kiti ticari bir 
EIA test kiti ile iyi korelasyon göstermiştir.

Spesifisite
Muhtelif THC metabolitleri ve potansiyel olarak girişim yapan maddeler çapraz reaktivite için test edilmiştir. Aşağıdaki  
tablo, 50 ng/mL hassasiyet kalibratörü kullanıldığında her bir potansiyel reaktant için elde edilen konsantrasyonları 
özetlemektedir. 

Tablo 1. Aşağıdaki tabloda listelenen bileşikler, yaklaşık olarak hassasiyet kalibratörüne eşdeğer bir sonuç vermiştir.

Bileşik Test Konsantrasyonu (ng/mL)

11-Hydroxy- 9-THC 200

/-11-Nor- 8-THC-COOH 100

/-11-Nor- 9-THC-COOH 50

8- -Hydroxy- 9-THC 200

8- -11-diHydroxy- 9-THC 200
9-THC 100

Kanabinol 1.000

Tablo 2. Listelenen konsantrasyonlarda negatif sonuç üreten yapısal olarak ilişkili ve ilişkisiz bileşikler.*

Bileşik Test Konsantrasyonu (ng/mL)

Asetaminofen 1.000.000

Asetilsalisilik asit 1.000.000

Amobarbital 1.000.000

Amfetamin 1.000,000

Benzoilekgonin 1.000,000

Kafein 100.000

Kanabidiyol 10.000

Kokain 200.000

Kodein 1.000.000

Dekstrometorfan 1.000.000

Meperidin 1.000.000

Metadon 1.000.000

Metamfetamin 1.000.000

Morfin 200.000

d-11-Nor-Δ9-THC-COOH 100

Oksazepam 500.000

Fensiklidin 1.000.000

Fenobarbital 1.000.000

Propoksifen 1.000.000

Sekobarbital 1.000.000

* Yukarıda listelenmeyen diğer maddelerin ve/veya faktörlerin testi etkilemesi ve hatalı sonuçlara neden olması mümkündür 
(ör. teknik veya prosedüre bağlı).
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