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Collection Kit
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X 15°C to 30°C

A Warning and precautions. Contains 1 mL of stabilization solution. Do not swallow the solution in the tube. Solution
can cause irritation. Avoid contact with eyes, skin, or clothing. In case of contact, flush thoroughly with water. Cap

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

-g choking hazard. Keep out of reach of children.
D | Do not eat, drink, smoke, 1. Remove and save | 2. Fill saliva to 3. Unscrew and 4. Secure the cap on o
I.E use tobacco products, the cap @, then the 2.0 line @ (not discard the funnel the tube, then mix Definition of symbols
or chew gum for at least attach the funnel including bubbles). (Do not reuse). by inverting the tube
30 minutes before giving @ securely to the five times. Bateh code
your saliva sample. collection tube ®. g
number
A\ Advertencia y precauciones. Contiene 1 mL de solucion estabilizadora. No ingiera la solucién en el tubo. La Ca”“"’t"'
solucion puede causar irritacion. Evite contacto con ojos, piel o ropa. En caso de contacto, enjuague abundantemente A EEQS“m;anymg
—o' con agua. Peligro de asfixia de la tapa. Mantener fuera del alcance de los nifos. documents
'% No coma, beba, fume, use | 1. Retire y guarde 2. Llene con saliva 3. Retire y deseche | 4. Fije el tapén al 1 ﬁg{fﬁgiuns
% productos de tabaco ni el tapon @,y,a hasta la linea de el embudo. tubo. Mezcle el tubo for use
Ll | masque chicle durante al continuacion, conecte | 2,0 @ (sin incluir las invirtiéndolo cinco Contains
menos 30 minutos antes el embudo @ de burbujas). veces. Y | sufficent
de tomar la muestra de forma segura al for <n> tests
saliva. tubo de recogida ®. ® N
A\ Avvertenza e precauzioni: contiene 1 mL di soluzione di stabilizzazione. Non ingerire la soluzione presente nella e E::,u,pmef,:ty
provetta. La soluzione puo causare irritazione. Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle o con gli abiti. In caso di
contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Il tappo presenta rischio di soffocamento. Conservare fuori dalla | o
© | portata dei bambini.
c Read Safety
B | Non mangiare né bere, 1. Rimuovere e 2. Aggiungere saliva | 3. Svitare ed 4. Fissare il tappo Data Sheet
"o | fumare, usare prodotti conservare il tappo finché il livello eliminare 'imbuto. | alla provetta. RUQ | ForResearch
22 | abase di tabacco e non @, quindi raccordare | di riempimento Invertire la provetta Use Only
masticare chewing gum per | saldamente l'imbuto | raggiunge la cinque volte per J, Temperature
almeno 30 minuti prima di @ alla provetta di tacca 2.0 @ (bolle miscelare la saliva. limitation
raccogliere il campione di raccolta ®. escluse).
saliva. 8 Use by
ThermoFisher

SCIENTIFIC




4

.
0

A\ Vorsicht! Enthalt 1 ml Stabilisierungslosung. Die Losung im Probenrdhrchen nicht verschlucken. Die Lésung kann
Reizungen verursachen. Berithrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden Bei Kontakt griindlich mit Wasser abspiilen.
Bei Verschlucken der Kappe besteht Erstickungsgefahr. AuBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

N

_§ Mindestens 30 Minuten

3 | vor der Abgabe der

g Speichelprobe nicht
essen, trinken, rauchen,
keine Tabakprodukte

konsumieren und kein
Kaugummi kauen.

1. Entfernen Sie
den Deckel ® und
bewahren Sie ihn
auf; befestigen Sie
anschlieend den
Trichter @ gutam
Probenrdhrchen ®.

2. Fullen Sie Speichel
bis zur Linie 2.0 ®
(ohne Luftblasen).

3. Schrauben Sie
den Trichter ab und
entsorgen Sie ihn.

4. Befestigen Sie
den Deckel auf dem
Probenrohrchen.
Mischen Sie

durch 5-maliges
Umschwenken des
Probenrdhrchens,

A Attention. Contient T ml de solution de stabilisation. Ne pas avaler la solution du tube. La solution peut provoquer une
irritation. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vétements. En cas de contact, rincer abondamment avec de leau. Le
bouchon pose un risque d'étouffement. Tenir hors de portée des enfants. [Read sbs]

nie zu¢ gumy przez co
najmniej 30 minut przed
oddaniem probki sliny.

a nastepnie dobrze
przytaczyc lejek @ do
probéwki do zbierania
probki .

do Linii 2,0 @ (nie
uwzgledniajac
pecherzykow
powietrza).

(2]
8. Ne pas manger, boire, 1. Retirer et conserver | 2. Remplir de salive 3. Dévisser et jeter 4. Mettre le
g fumer, utiliser de produits | le bouchon @, puis jusqu’a la ligne 2.0 Uentonnoir. bouchon sur le tube.
Lt du tabac, ni macher de fixer solidement @ (en excluant les Homogénéiser en
chewing-gum pendant U'entonnoir @ sur le bulles). retournant le tube
au moins 30 minutes tube de prélévement cing fois.
avant de prélever votre Q.
échantillon de salive.
A Przestroga. Zawiera 1 ml roztworu stabilizujacego. Nie potykaé roztworu znajdujacego sie w probéwce. Roztwér moze
powodowac podraznienie. Unikac kontaktu z oczami, skéra i odzieza. W przypadku kontaktu doktadnie przeptukac narazone
£ miejsce woda. Ryzyko zadtawienia zatyczka. Przechowywad w miejscu niedostepnym dla dzieci.
'S | Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, | 1. Zdjac zatyczke 2. Zebrac taka 3. Odkrecic i wyrzuci¢ | 4. Zamknac
M | nie uzywaé produktéw @ i zachowac ja do objetosc sliny, aby lejek. probowke zatyczka.
g zawierajacych tyton ani pozniejszego uzytku, probka siegata Wymieszac,

odwracajac probowke
piec razy.

For support, visit thermofisher.com/contactus.
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This product contains components
that are manufactured under a license
from Isohelix", a division of Cell
Projects Limited.

The information in this guide is subject
to change without notice.

DISCLAIMER: TO THE EXTENT
ALLOWED BY LAW, THERMO
FISHER SCIENTIFIC INC. AND/

OR ITS AFFILIATE(S) WILL NOT BE
LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL,
INDIRECT, PUNITIVE, MULTIPLE,

OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN
CONNECTION WITH OR ARISING
FROM THIS DOCUMENT, INCLUDING
YOUR USE OF IT.

Important Licensing Information:
These products may be covered

by one or more Limited Use Label
Licenses. By use of these products,
you accept the terms and conditions
of all applicable Limited Use Label
Licenses.

TRADEMARKS: All trademarks

are the property of Thermo Fisher
Scientific and its subsidiaries unless
otherwise specified.
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