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Upute za uporabu za posudicu sa središnjom jažicom za IVF Nunc™   

 
Ove upute vrijede za: 
 

Posudica sa središnjom jažicom za IVF Nunc™ 

 

 GTIN 00866630000403 
Predviđena uporaba 

Namjena / 
predviđena 
uporaba 

Posudica za središnjom jažicom za IVF Nunc™ namijenjena je za pripremu i uzgoj gameta ili 
embrija koji se primjenjuju pri in vitro oplodnji (IVF), unošenju gamete u jajovod (GIFT) ili 
drugim postupcima in vitro oplodnje. 

Indikacije za 
uporabu 

Bilo što od sljedećeg: bolest jajovoda, endometrioza, ovulatorna disfunkcija ili 
neobjašnjena neplodnost. 

Ciljna skupina 
korisnika Zdravstveni djelatnici. 

Okruženje za 
uporabu Bolnice, klinike za IVF i laboratoriji. 

Ciljna populacija 
pacijenata Ženske osobe za koje je prikladna in vitro oplodnja. 

Kontraindikacije Nisu utvrđene poznate kontraindikacije. Međutim, IVF se ne smije izvoditi u žena kod kojih 
postoji značajan rizik od morbiditeta i mortaliteta u trudnoći u slučaju da IVF uspije. 

 
Upute za uporabu 

Specifična uporaba ovih posudica mora se definirati i implementirati u skladu sa standardnim radnim 
postupcima i pravilima ustanove za IVF kojoj se prodaju. 
 

Uvjeti uporabe 
Posudica sa središnjom jažicom za IVF Nunc™ 

Uvjeti prijevoza Temperatura okoline (od –40 °C do 50 °C ili od –40 °F do 122 °F) 

Uvjeti skladištenja Sobna temperatura (od 20 °C do 26 °C ili od 68 °F do 77 °F) 

 
Ograničenja uporabe 

Posudica za središnjom jažicom za IVF Nunc™ namijenjena je samo za pripremu i uzgoj gameta ili embrija 
koji se primjenjuju pri in vitro oplodnji (IVF), unošenju gamete u jajovod (GIFT) ili drugim postupcima in 
vitro oplodnje 
 

Tehničke informacije 

Odlaganje uređaja u otpad mora biti u skladu s lokalnim propisima. 

Medicinski proizvod u skladu je s člankom 120. Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima. 

Izjava o sukladnosti dostupna je kod proizvođača. 
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           Upozorenja i mjere opreza 

Da bi se osigurala pravilna uporaba, upoznajte se sa sljedećim upozorenjima prije uporabe uređaja. 

1. Potvrđeno je da dezinficijensi, kao što je alkohol, smanjuju čitljivost teksta otisnutog na pakiranju. Stoga 
preporučamo da prije dezinfekcije procijenite prikladnost otopine za dezinfekciju ili zabilježite važne 
informacije o sljedivosti proizvoda koje se nalaze na pakiranju. 

2. Savezni zakon (SAD-a) ograničava prodaju ovog uređaja od strane ili na nalog liječnika (ili ovlaštenog 
zdravstvenog djelatnika). 

3. Nemojte upotrebljavati proizvod ako pakiranje nije zatvoreno ili ako je oštećeno. 
4. Samo za jednokratnu uporabu. 
5. Nemojte upotrebljavati nakon isteka roka trajanja. 
6. Nemojte upotrebljavati vodikov peroksid u kombinaciji s ovim proizvodom. 

 
Prijavite proizvođača i lokalno nadležno tijelo ako doživite neočekivani rad ili ozbiljan incident s uređajem tijekom 
ili zbog njegove uporabe. Proizvođač će podržati i, ako je potrebno, prijaviti nadležnim tijelima. 
 
Specifikacije kontrole kvalitete 

TEST OGRANIČENJE/A STAVLJANJA U PROMET  
Pirogen (endotoksin) < 0,5 EU/mL 
Pregled certifikata o zračenju 18,0 – 30,0 kGy 
 
 
Ispitivanje mišjeg embrija 

a) > 70 % jednostaničnih kontrolnih embrija → 
    blastocista u 96 sati 
b) > 80 % ispitnih embrija → jednostanični do   
    dvostanični u 24 sata 
c) > 80 % ispitnih embrija → jednostanični do  
    blastocista u 96 sati 
Za prihvaćanje mora biti zadovoljeno sve na početku, u sredini i na 
kraju. 
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Pojmovnik simbola u skladu s normom ISO 15223-1:2021 i drugim normama 
Simbol Naziv simbola Opis simbola Referentni broj 

 

Proizvođač 
Označava proizvođača medicinskog proizvoda 
prema definicijama u Direktivama EU-a 
90/385/EEZ, 93/42/EEZ i 98/79/EZ. 

5.1.1 

 

Ovlašteni zastupnik u 
Europskoj zajednici 

Označava ovlaštenog zastupnika u Europskoj 
zajednici. 

5.1.2 

 

Upotrijebiti do 
Označava datum nakon kojeg se medicinski 
proizvod ne smije upotrebljavati.  

5.1.4 

 

Šifra serije 
Označava proizvođačevu šifru serije tako da se 
serija ili šarža mogu identificirati.  

5.1.5 

 

Kataloški broj 
Označava proizvođačev kataloški broj tako da se 
medicinski proizvod može identificirati.  

5.1.6 

 

Sterilizirano zračenjem 
Označava medicinski proizvod steriliziran 
zračenjem. 

5.2.4 

 

Nemojte upotrebljavati ako 
je pakiranje oštećeno 

Označava medicinski proizvod koji se ne smije 
upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno ili 
otvoreno. 

5.2.8 

 

Nemojte ponovno 
upotrebljavati 

Označava medicinski proizvod namijenjen za 
jednokratnu uporabu ili uporabu na jednom 
pacijentu tijekom jednog postupka. 

5.4.2 

 

Pogledajte upute za 
uporabu 

Označava da korisnik mora proučiti upute za 
uporabu.  

5.4.3 

 
Na recept samo za SAD 

Označava da savezni zakon SAD-a ograničava 
prodaju ovog uređaja od strane ili na nalog 
ovlaštenog zdravstvenog djelatnika. 

21 CRF 801.15(c)(1)(i)F 

 

Oznaka europske 
sukladnosti 

Označava europsku tehničku sukladnost. Uredba (EU) 
2017/745 

 
Medicinski proizvod Označava da je artikl medicinski proizvod. 5.7.7 

 
Nepirogeno Označava da medicinski proizvod nije pirogen. 5.6.3 

 
Jedinstvena identifikacija 
proizvoda 

Označava nosač koji sadrži informacije o 
jedinstvenoj identifikaciji proizvoda. 

5.7.10 

 
Sustav jednostruke sterilne 
barijere 

Označava sustav jednostruke barijere. 5.2.11 

 
Datum proizvodnje 

Označava datum proizvodnje medicinskog 
proizvoda. 

5.1.3 

 
 


